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Pri korištenju električnih proizvoda, osobito kada su djeca prisutna, 
uvijek je potrebno pridržavati se osnovnih sigurnosnih mjera opreza. 

1. Ako ste majka zaražena hepatitisom B, hepatitisom C ili 
virusom humane imunodeficijencije (HIV), izdajanje majčinog 
mlijeka neće smanjiti niti ukloniti rizik prijenosa virusa na vaše 
dijete putem vašeg mlijeka.
 
2. Prije svake uporabe vizualno pregledajte pojedinačne 
komponente u cilju uočavanja mogućih pukotina, krhotina, 
poderotina, promjene boje ili istrošenosti. U slučaju da primijetite 
oštećenje uređaja, molimo prekinite korištenje dok se dijelovi ne 
zamijene. 

1. Važne mjere zaštite

Pročitajte sve upute prije uporabe. 

Pročitajte sve upute prije uporabe. 

Pri korištenju električnih proizvoda uvijek je potrebno 
pridržavati se osnovnih sigurnosnih mjera.

1. Ne koristiti tijekom kupanja.
2. Nemojte proizvod stavljati ili spremati na mjesto s kojeg 
može pasti ili bitipovučen.
3. Ne stavljajte niti ispuštajte u vodu ili drugu tekućinu.
4. Nemojte koristiti proizvod koji je pao u vodu, odmah 
isključite proizvod.
5. Nemojte dezinficirati komplet u mikrovalnoj pećnici, 
nikada ne uranjajte glavnidio u vodu.



Kako biste smanjili rizik od opeklina, 
strujnog udara, požara ili ozljeda osoba:

1. Ovaj proizvod nikada ne smijete ostaviti bez nadzora kada je 
uključen.
2. Potreban je strogi nadzor kada se ovaj proizvod koristi u blizini 
dojenčadi ili djece.
3. Koristite ovaj proizvod samo u svrhu za koju je namijenjen kako je 
opisano u ovom priručniku.
Ne koristite dodatke koji nisu preporučeni od strane Uzinmedicare.-
Co.,Ltd.
4. Nikada nemojte koristiti ovaj proizvod ako ima oštećen kabel ili 
utikač.
Ako ne radi ispravno, ako je pao ili se oštetio.
Ako je pao u vodu ili ako su neki dijelovi slomljeni ili nedostaju.
5. Držite kabel podalje od zagrijane površine.
6. Nikada nemojte koristiti dok spavate ili ste pospani.
7. Nemojte koristiti na otvorenom niti na mjestima gdje se raspršuje 
aerosol, kao ni u područjima uporabe kisika u boci.
8. Kabel za napajanje treba biti isključen iz utičnice kada se ne koristi.
9. Nemojte rastavljati niti modificirati rastavljeni proizvod, postprodaj-
na usluga nije dostupna.
10. Ne udišite i ne gutajte male dijelove.
11. Može doći do alergijskih reakcija.
12. Dlačice, prašina, svjetlost (uključujući sunčevu svjetlost), itd. 
mogu nepovoljno utjecati na sigurnost i osnovne performanse.
13. AC/DC adapter mora se lako isključiti tijekom uporabe.
Ako osjetite bol u dojci ili bradavici, isključite pumpicu ili iskopčajte 
adapter i maknite ga s dojke.
Posavjetujte se sa svojim liječnikom (sisanje se može prekinuti 
umetanjem prsta između dojke i štitnika za dojke ili isključivanjem 
pumpe)
14. PAZITE DA NE ISPASTE PROIZVOD. U SLUČAJU PADA ILI 
UDARCA, KONTAKTIRAJTE SERVISNI CENTAR U BLIZINI.
15. NEMOJTE KORISTITI DODATNU OPREMU DRUGIH MARKI S 
OVIM PROIZVODOM. ŠTITNIK ZA GRUDI OVOG PROIZVODA 
ODGOVARA BIOKOMPATIBILNOSTI MEDICINSKOG UREĐAJA.



UPOZORENJE!
Komplet lijevaka za grudi namijenjen je jednom korisniku i uporaba 
od strane treće osobe, osim izvornog vlasnika, može predstavljati 
zdravstveni rizik te utjecati na integritet rada.

Važni simboli

Znak općeg 
djelovanja

Tip BF

Uključiti / isključiti
Pogledajte 
korisnički priručnik

Opći znak zabrane

Klasa II

Proizvođač

Radni 
atmosferski tlak

Serijski broj

Nemojte gomilati

Logo CE 
certifikata

Radna temperatura

Držite suhim

Ovaj proizvod se ne 
smije miješati s 
drugim komercijalnim 
otpadom za odlaganje

Europski 
predstavnik

Opasnost, 
upozorenje

Prijevoz / skladištenje
/ Rad / vlažnost

Lomljivo

Datum proizvodnje

Sustav kvalitete



Indikacija za uporabu

Spectra S1 Plus/S2Plus je električna pumpa za grudi koju koriste 
dojilje za stimulaciju, izdajanje i sakupljanje mlijeka iz svojih grudi. 
Električna pumpa za grudi može se koristiti za izvlačenje ravnih ili 
uvrnutih bradavica u cilju olakšavanja sisanja. Spectra S1 
Plus/S2Plus namijenjen je za više korisnika. Komplet štitnika za 
grudi namijenjen je samo jednoj osobi.
* Kontraindikacije
Žene koje su zaražene hepatitisom B, hepatitisom B ili HIV-om 
ili bilo kojim drugim virusom.

* Populacije pacijenata
Žena koja doji bebu / Spol: Ženski / Dob: Odrasla osoba.
4. Komponente i sklop
    NAPOMENA: Dijelovi se mogu razlikovati ovisno o zemlji

Pumpa Cijev Zaštitni filter
za obrnuti protok

Lijevak

Silikonski ventil

Poklopac

Punjač
Držač za sisač

Sisač

Poklopac Bočica

Prije prve uporabe pumpice za grudi serije Spectra, dezinficirajte 
komplet štitnika za grudi u kipućoj vodi 5 minuta.
(Dijelovi se mogu saviti ako se zagrijavaju dulje od 5 minuta.)
NAPOMENA: Nemojte zagrijavati dulje od 5 minuta jer se dijelovi 
mogu iskriviti.



Kako sastaviti zaštitni filter za obrnuti protok.

Kako sastaviti zaštitni filter za obrnuti protok.

Gornje kućište
Umetnite bijelu silikonsku membranu u donje kućište.

Umetnite gornje kućište u sastavljenu 
silikonsku membranu.

Silikonska membrana

Donje kućište

Umetni

Zašarafi Umetnite cijev ubocu na lijevak

Umetni zaštitni filter za obrnuti protok u

zaštitni filter za obrnuti protok

lijevaksilikonski ventil u lijevak



LCD zaslon

Upravljanje 
tipkama

Mod masaže
Prikaz vremena

Ciklus Razina vakuuma

Baterija (samo kod modela S1)

Prikazuje samo
kad je upaljen

Podešavanje 
vremena ciklusa

Mod masaže
Mod izdajanja

Uključivanje/isključivanje 
noćnog svjetla (2 razine osvjetljenja)

Podešavanje razine vakuuma

Tipka za uključivanje/isključivanje



Vodič za izdajanje

Početak

Opustite se i stimulirajte svoj refleks opuštanja
Nježno izmasirajte grudi ili stavite tople obloge od stražnjeg 
dijela dojke prema bradavici prije upotrebe
Izdajajte mlijeko iz svake dojke 10-15 minuta.

NAPOMENA : Za maksimalno izdajanje mlijeka, preporučujemo da 
                       pumpate često, ali u kratkim serijama.
                       (10-15 minuta po dojci, svaka 2-3 sata, 7-8 puta na dan)

NAPOMENA : Čak i kada koristite pumpu za grudi, 
                         dojite bebu kad god možete.

Centrirajte lijevak na dojci tako da 
bradavica bude postavljena u tunel

Pritisnite gumb za napajanje.
Zaslon će se upaliti i uređaj će 
započeti s radom.



Pritisnite tipku za masažu/izdajanje 
         za prebacivanje na izdajanje 
nakon što vam mlijeko počne teći

Podesite vakuum 
na razinu ugode.
(nikada ne postavljajte previsoko 
kako ne bi došlo do nelagode)

Kada želite prestati s izdajanjem, 
pritisnite tipku za isključivanje i zatim 
uklonite komplet za izdajanje 
mlijeka s dojke.



Postavke vakuuma

Odvojite zaštitu od povratnog protoka
od štitnika dojke.Uklonite lijevak s 
bočice za skupljanje mlijeka i čvrsto 
zatvorite bočicu čepom i poklopcem 
te pohranite na sigurno.

Proces rastavljanja

Razina vakuuma mjeri se u mmHg na vašoj pumpi za grudi i 
odnosi se na to koliko će snažno pumpa ‘sisati’.
Molimo budite oprezni pri postavljanju razine vakuuma na Spectra 
S1 Plus / S2 Plus. Neke žene smatraju da je izdajanje mlijeka 
brže na višim razinama vakuuma. Međutim, važno je ne postaviti 
razinu vakuuma previsoko ukoliko želite izbjeći osjećaj nelagode, 
jer će rezultirajuća bol ometati protok vašeg mlijeka.
Stoga predlažemo da započnete s niskom razinom vakuuma, a 
zatim postupno povećavate razinu vakuuma do ugodne razine.
Možda ćete otkriti da će razina vakuuma koja vam odgovara 
značajno varirati, iz dana u dan, tijekom dana, pa čak i tijekom 
iste sesije izdajanja.

Podesite razinu vakuuma pritiskom na        tipke



Postavka brzine ciklusa

Načini masažnog rada i izdajanje

Brzina ciklusa mjeri se u CPM (ciklusima u minuti) na vašoj pumpi 
za grudi i odnosi se na to koliko puta pumpa 'usisava' i otpušta u 
minuti. Vaša Spectra S1 Plus / S2 Plus dizajnirana je s 
promjenjivim postavkama ciklusa, tako da u nastavku možete 
pronaći postavku koja odgovara vašem tijelu.
Promjena brzine ciklusa može napraviti dramatičnu razliku u 
izdajanju mlijeka kod nekih žena.
Svaka je žena drugačija, stoga prilagođavajte postavku brzine 
ciklusa kako biste pronašli koja vam brzina najbolje odgovara.

Podesite brzinu ciklusa pritiskom na       tipku

Masažni mod:

Mod izdajanja:

Podešavajte razinu vakuuma u masažnom načinu rada dok ne 
pronađete onu koja vam najbolje odgovara.

Nakon što počne teći mlijeko, vaša će beba početi sisati sporije i 
jače, stvarajući snažniji pritisak kako bi izvukla mlijeko. U ovom 
modu brzina je manja a razina vakuuma viša. Podešavajte brzinu 
ciklusa i razinu vakuuma u modu izdajanja dok ne pronađete onu 
koja vam najbolje odgovara.

NAPOMENA: Spectra S1 Plus / S2 Plus automatski će zapamtiti 
                       vašepostavke za vašu sljedeću sesiju. Ako želite 
                       započeti pumpanje s postavkama koje se razlikuju 
                       od onih korištenih tijekom prethodne sesije, 
                       prilagodite postavke prije nego što počnete s 
                       izdajanjem.



Kako koristiti kit za obje dojke

Uklonite poklopac Spojite obje cijevčice u utore za vakuum

Jednostruko izdajanje Dvostruko izdajanje



Čišćenje i dezinfekcija

Prvo korištenje

Nakon korištenja

Prije prve uporabe Spectra S1 Plus / S2 Plus izdajalice, 
dezinficirajte sve dijelove (osim cijevi i pumpne jedinice) u kipućoj vodi 
5 minuta.
Rastavite sve dijelove koji dolaze u dodir s dojkom i majčinim mlijekom.
Odaberite dovoljno velik lonac da svi dijelovi stanu bez međusobnog 
dodirivanja.
Napunite lonac količinom vode koja će prekriti sve dijelove i prokuhajte
5 minuta.
Koristite hvataljke da pažljivo izvadite svaki dio i stavite ih na čisti 
papirnati ručnik.
Pustite da se temeljito osuši na zraku prije spremanja.
Nakon što se dijelovi osuše, sastavite pumpu prije pohranjivanja ili 
uporabe

Rastavite i operite sve dijelove kompleta pumpe koji dolaze u dodir 
s dojkom i majčinim mlijekom (komplet štitnika za grudi, silikonski 
ventil, bradavicu, poklopac, čep i kapicu) u toploj vodi sa sapunom.
Svi dijelovi u kompletu pumpe mogu se prati u perilici posuđa.
Osušite na zraku i dijelove, dok se ne koriste, držite pokrivenima.
Isperite čistom vodom.

Izvor: https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/healthychildcare/infantfeeding/cleansanitize.html

NAPOMENA: Kako biste spriječili kondenzaciju ili uklonili mlijeko
s cijevi, odmah dijelove operite i osušite. Glavnog kućište obrišite
čistom vlažnom krpom.

Provjerite ima li u cijevi kondenzacije ili mlijeka.
Ako se u cijevima primijeti bilo kakva kondenzacija ili mlijeko, odmah 
ih operite i osušite ili zamijenite cijevi.



Koliko dugo mogu čuvati izdojeno mlijeko?

Izvor : Breastfeeding Made Easier at Home and Work, womenshealth.gov

Na sobnoj temperaturi

Temperatura Vrijeme čuvanja

Temperatura Vrijeme čuvanja

Tip Vrijeme čuvanja

U frižideru

U zamrzivaču

24 sata

Odjeljak unutar hladnjaka

Samostojeći donji, gornji, 
jedan do drugog ili 
samostojeći zamrzivač

Zamrzivač sa stalnom 
temperaturom od 
-17°C(0°F)

4 do 6 sati
4 sata

do 8 dana

do 2 tjedna

3 do 4 mjeseca

6 do 12 mjeseci



Kako odmrznuti i koristiti izdojeno mlijeko?

Informacije o bateriji (samo za Spectra S1 Plus)

Nočno svijetlo

-Prije uporabe uvijek provjerite datum na spremniku mlijeka.
-Nemojte koristiti mlijeko bez datuma ili mlijeko koje je predugo skladišteno.
-Otopite smrznuto mlijeko u hladnjaku ili pod hladnom, tekućom vodom.
-Zagrijte mlijeko pod toplom, tekućom vodom i lagano vrtite posudu kako biste promućkali 
mlijeko.
-Ako topla voda nije dostupna, zagrijte posudu s vodom na štednjaku.
-Nakon što se voda zagrije, prije nego proključa, maknite posudu sa štednjaka i stavite posudu
s mlijekom u vodu. Nikada ne zagrijavajte posudu s mlijekom izravno na štednjaku.
-Majčino mlijeko nikada nemojte zagrijavati u mikrovalnoj pećnici jer mikrovalovi mogu dovesti 
do stvaranja vrućih točki koje bi mogle opeći vas ili bebu.
-Uvijek provjerite temperaturu mlijeka na unutarnjoj strani zapešća prije nego što njime 
nahranite bebu. Mlijeko bi trebalo biti toplo, a ne vruće.
-Nakon odmrzavanja, mlijeko treba čuvati u hladnjaku najviše 24 sata.
-Nikada nemojte ponovno zamrzavati odmrznuto mlijeko. 
-Bacite prethodno odmrznuto mlijeko koje niste upotrijebili unutar 24 sata.

Baterija koja se koristi u ovom uređaju može dovesti do rizika od požara ili kemijskih 
opeklina ako se ne koristi ispravno. Nemojte rastavljati, zagrijavati, spaljivati ili bacati u vatru.

Baterija: 11.1V 2000mAh Li-Polymer

Baterija s 4 crtice na ekranu

Baterija s 1 crticom na ekranu

Baterija treperi

(Napomena: performanse baterije će se smanjiti nakon punjenja 300 puta.)

Preostalo vrijeme rada: 3 sata

Preostalo vrijeme rada: 1 sat

Preostalo vrijeme rada: 30 minuta
Potrebno je uređaj priključiti na punjač

Inovativno ugrađeno LED svjetlo omogućuje odabir jedne od dvije 
razine osvjetljenja, tako da uvijek imate na raspolaganju izvor svjetla 
koji neće ometati vašu bebu dok izdajate mlijeko.



Rješavanje problema

Stanje

Nema 
napajanja

Nema 
napajanja

Niska 
usisna 
snaga

Bol

Mogući uzroci

Adapter

Prazna 
baterija

Cijev za zrak

Ventil

Zračna kapica

Razina 
vakuuma

Neispravan 
komplet za 
sastavljanje

Lijevak

Ventil

Presnažan 
usis

Provjerite je li kabel za 
napajanje priključen i 
je li oštećen

Provjerite nakon punjenja

Provjerite jesu li cijevi 
spojene na glavno kućište

Provjerite jesu li ispravno 
spojeni na lijevke

Provjerite je li zračna 
kapica zatvorena
Provjerite je li razina 
vakuuma na ventilu 
regulatora vakuuma 
preniska ili uređaj ispušta 
neobične zvukove

Provjerite priključak 
kompleta
Provjerite postoji li 
problem sa štitnikom za
grudi

Provjerite je li oštećena 
glava ventila

Provjerite razina sisanja

Uključite u utičnicu. Ako 
je oštećen, obratite se 
proizvođaču ili 
servisnom centru ili 
mjestu gdje ste ga kupili

Ako se ne puni, obratite 
se proizvođaču ili 
servisnom centru ili 
mjestu gdje ste ga kupili

Ispravno ih rastavite i 
ponovno sastavite

Ispravno ih rastavite i 
ponovno sastavite

Zatvorite zračnu
kapicu

Obratite se mjestu 
gdje ste kupili proizvod 
ili proizvođaču

Rastavite ih i ponovno
sastavite

Kupite i zamijenite 
štitnik za grudi

Zamijenite ventil

Postavite na najnižu 
razinu sisanja i obratite 
se svom savjetniku za 
dojenje ili liječniku.

Provjere Rješenja



Skladištenje

Specifikacije

Okruženje za uporabu

Temperatura Vlaga Tlak

Temperatura

Vrsta zaštite: Klasa II
Težina: 1.33kg (S1 Plus), 1.18kg (S2Plus)
Potrošnja energije: 61 VA (S1 Plus), 66VA (S2Plus)
Model: UES 24 LCP -120200SPA
Ulaz adaptera: 100-240V~50/60Hz, 500mA
Izlaz :12V— 2A
Baterija: Li-Polimer 11.1V 2,000mAh

Vlaga Tlak

Okruženje za skladištenje



Ovu opremu treba instalirati i staviti u rad u skladu s informacija-
ma navedenim u korisničkom priručniku [IEC/EN 60601 -1 
-11:2010, klauzula 12.3a]

Oprema za bežičnu komunikaciju, kao što su bežični kućni 
mrežni uređaji, mobilni telefoni, bežični telefoni i njihove bazne 
stanice, voki-tokiji mogu utjecati na ovu opremu i trebaju biti 
udaljeni najmanje 1,0 m od opreme.
[IEC/EN 60601 -1 -11:2010 klauzula 12.3b]

Ova oprema je ispitana i utvrđeno je da je u skladu s ograničenji-
ma za medicinske uređaje u IEC 60601-1-2:2014.
Ova su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od 
štetnih smetnji u tipičnoj medicinskoj instalaciji.
Ova oprema stvara, koristi i može emitirati radiofrekventnu 
energiju i ako nije instalirana i korištena u skladu s uputama, 
može uzrokovati štetne smetnje na drugim uređajima u blizini.
Međutim, nema jamstva da se smetnje neće pojaviti u određenoj 
instalaciji. 
Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje na drugim uređajima, 
što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, 
korisnik se potiče da pokuša ispraviti smetnje pomoću jedne ili 
više navedenih mjera.

- Preusmjerite ili premjestite prijemni uređaj.
- Povećajte razmak između opreme.
- Spojite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onog 
na koji su spojeni drugi uređaji. Obratite se proizvođaču ili 
servisnom tehničaru za pomoć.



19. Garancija

20. Uvoznik i proizvodač

Uzinmedicare Co., Ltd. originalnom maloprodajnom kupcu jamči 
da ovaj proizvod nema nedostataka u materijalu i izradi 2 godine 
od datuma kupnje. Ovo jamstvo ne pokriva štetu uzrokovanu 
nesrećom, pogrešnom uporabom, zlouporabom, nepravilnim 
održavanjem, neovlaštenom modifikacijom ili spajanjem na 
neodgovarajuće napajanje. Popravak takvih oštećenja bit će 
naplaćen.

JAMSTVENI LIST
Spectra S1 Plus / S2Plus
Podrijetlo: Republika Koreja
Adresa: 54, 56, Dongtansandan 5-gil, Hwaseong-si, Gyeong-
gi-do,Korea 

Spectra S1Plus/ S2Plus električna izdajalica
Ime i Prezime
Adresa
Broj mobitela
E-mail
Razlog 
reklamacije

         ON AIR d.o.o.
Hrvatskog Sokola 81, 10000 Zagreb, Hrvatska
email: info@spectrababyhrvatska.com

       Uzinmedicare Co., Ltd.
54, 56, Dongtansandan 5-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do,Korea 
www.uzinmedicare.com


